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Impresora integrada

Tecla POWER

En este manual de consulta rápida se describen las operaciones 
utilizadas con mayor frecuencia. Consulte el "Manual del usuario" 
para más información detallada sobre cada operación y elemento no 
descritos aquí.　

Encendido ON/OFF (Consulte el capítulo 3)

・ ON: Mantenga pulsada la tecla [POWER]. 

           * Cuando el SJ-310 se conecta al adaptador AC, entra en el modo de 
               recarga.El SJ-310 no puede activarse cuando el adaptador AC 
               está conectado.
             * Según el progreso de la recarga, pulse [Start] para activar el encendido.

・ OFF: Mantenga pulsada la tecla [POWER].
             * Cuando se activa la función de reposo automático utilizando la batería 
                 integrada, la potencia se apaga automáticamente. 

              .　

1. Calibración (Consulte el capítulo 5)

・ Calibración
(1) Ajuste la muestra de rugosidad de precisión y el SJ-310 en la 

plataforma de calibración.

(2) Visualice las pantallas en el siguiente orden: 
Inicio ⇒ Menú principal ⇒ Medic. cal.

       Se visualiza el valor de calibración actualmente registrado.

(3) Compare el valor de calibración visualizado con el valor de la 
muestra de rugosidad de precisión. 
Si son diferentes, pulse "Menú de calibración" para cambiar el valor 
nominal para coincidir con la muestra de rugosidad de precisión. 
Para más información, consulte "Capítulo 5 CALIBRACIÓN" en el 
manual del usuario. 

(4) Pulse la tecla [START] para comenzar con la medición. 
      Tras la medición se visualiza el valor de medición.

Nombre y tecla de membraba de cada pieza (Consulte los capítulos 1 y 2)

Pantalla de inicio

Muestra y detector 
de rugosidad

(detector tipo estándar/tipo retracción)

Muestra y detector de 
rugosidad de precisión

(tipo de trazado transversal)

Pantalla de puesta en marcha: Pantalla de inicio (Consulte el capítulo 2)

Cuando se enciende la potencia en el SJ-310, aparece la 
pantalla de inicio en la unidad de visualización. Al tocar el 
icono de funcionamiento (denominado en adelante botón de 

ón.　

DetectorMarca de la cuchillaDetectorMarca de la cuchilla

90 grados

Pantalla del menú principal

Pantalla de medición 
de la calibración

Pantalla de medición 
de la calibración

Detiene la medición/
impresión.

Inicia la 
medición.

Imprime los datos con la impresora integrada.

Suministra papel a la impresora integrada.

Envía los datos SPC/ guarda los 
resultados de medición en la tarjeta SD.

Ranura de la tarjeta SD

Visualiza la pantalla Menu.

Pantalla de ajuste del 
valor nominal

90°

Recordatorios para el ajuste de la medición(Consulte los capítulos 4 y 18)

・ Fije firmemente la unidad 
de accionamiento y la 
pieza de trabajo.

     Fíjelas firmemente para  
      evitar que la unidad de 
      accionamiento se desvíe 
      durante la medición.
   En especial cuando la unidad
      de accionamiento esté
      acoplada al calibrador de
      de altura.  
・ Coloque correctamente el 

SJ-310 sobre la pieza de 
trabajo.

Coloque paralelamente el 
detector en la superficie a 
medir de modo que la aguja 
esté en contacto correcto 
con la superficie a medir.

Vista frontal del detector

Vista lateral del detector

Detector

Superficie medida

Detector

Superficie medida

Adaptador para 
el calibrador 

de altura
Pieza de seguridad

 para la 
superficie plana

Calibrador de altura

Accionamiento

Pieza de trabajo

Al pulsar        se visualiza la guía del botón de 
funcionamiento.
Puede acceder a la pantalla del menú principal 
pulsando la tecla

Flujo de medición (Consulte el capítulo 4)

A continuación se muestra el 
flujo de medición general.

Funciones generales

Funciones que pueden estar omitidas

1. Realizar la calibración
 → "4.2 Realizar la calibración"

2. Modificar las condiciones de medición
→ "4.4 Modificar los ajustes de las condiciones"

3. Realizar la medición/Visualizar 
los resultados de la medición

 → "4.4 Realizar la medición" 
→ "4.5 Cambiar la visualización de la medición 

Pantalla del menú 
de calibración

90 grados

4. Imprimir los resultados de la medición
 → "4.6 Imprimir los resultados de la medición"

Nivel del palpador

Botón de intervalo

Visualización de las 
condiciones de 
medición

Visualización del 
resultado del 
cálculo

Botones de 
funciona-
miento
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Impreso en Japón

4.  Imprimir los resultados de la medición(Consulte los capítulos 4 y 12)

Eval.  Cond.

Calc.  Resul t

Standard
Prof i le
Fi l ter
λc
λs
N
Pre/Post
Del.  Wave
Tol.  Judege

I S O 1 9 9 7
R
G A U S S
0 . 8  m m
2 . 5  μm
5
O N
O F F
M e a n

Ra
Rq
Rz

2.974 μm

3.302 μm

9.480 μm

Date
Time

01/01/2010
05:34:56

SURFTEST
SJ-310

A

μm/cm
μm/cmH-scale

V-scale

×2K

×50

RProf i le

Ejemplos de impresión con los ajustes iniciales

(2) Pulse el elemento que desee cambiar.　
(3) Pulse el elemento que desee cambiar en la pantalla de 

selección de cada elemento.
       Al pulsar            o             se vuelve a la pantalla anterior.
　　　

(4) Para modificar las condiciones de medición como, por 

5.00
200.00

(1) Visualice la pantalla de las condiciones de medición en el 
siguiente orden.

・ Pulse el botón de funcionamiento para cambiar la 
visualización de los resultados de medición.

(1) Al pulsar el botón de funcionamiento en la pantalla de inicio, 
se visualizan los resultados del cálculo de los parámetros, 
los perfiles de evaluación y los gráficos BAC/ADC.

Pantalla del menú principal

La impresión de los resultados de la medición comienza cuando
se pulsa la tecla [PRINT]
Los ajustes de las condiciones de impresión también pueden 
cambiarse. Para más información, consulte "12.4.1 Configurar 
los elementos de impresión" en el manual del usuario.

Pantalla de ajuste del entorno 
de funcionamiento

El resultado calculado del parámetro visualizado cambia cada 
vez que pulsa el botón.

El análisis del gráfico 
BAC/ADC es posible.

El zoom o el desplazamiento 
del perfil de evaluación y el 
análisis de la forma de onda 
son posibles.

3. Realizar la medición (Consulte el capítulo 4)

Pantalla de inicioPantalla de visualización 
de la forma de onda de 
la medición

Pantalla de inicio
Pantalla de inicio

Elementos de las 
condiciones de medición

Pantalla del menú principal

Pantalla de ajuste del 
perfil de evaluación

Pantalla de ajuste 
de los parámetros

Pantalla de ajuste de la 
longitud de corte (λ c)  

Pantalla de ajuste del número 
de longitudes de muestra

Pantalla de inicio

Pantalla de gráfico Pantalla del perfil de evaluación

・ Si aparece un mensaje de error, consulte el "Capítulo 20: LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS" en el manual del usuario.

・ Impresión automática
     Cuando se activa la impresión automática, los resultados 

de medición se imprimen automáticamente en las 
condiciones predeterminadas.

Pantalla de inicio

Pantalla de ajuste de la impresión

・ Iniciar la medición
(1) Tras ajustar correctamente la pieza de trabajo, pulse la 

tecla [START] para comenzar la medición.

2. Modificar las condiciones de medición (Consulte el capítulo 6)




